
ОБҐРУНТУВАННЯ 

закупівлі автоматичного біохімічного аналізатора ВА 200 або його еквіваленту та розміру 

бюджетного призначення на закупівлю (оприлюднюється на виконання постанови Кабміну 

№ 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) 

 

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських 

формувань, його категорія:  

Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради «Обласний клінічний 

медичний центр соціально небезпечних захворювань», 40009, Україна, Сумська область, 

Сумський район, м. Суми, вул. Куликівська 43, код згідно з ЄДРПОУ замовника: 

03083340, категорія замовника: юридичні особи, які забезпечують потреби держави або 

територіальної громади. 

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: 

ДК 021:2015: 38430000-8 — Детектори та аналізатори 

НК 024:2019: 56669 — Біохімічний автоматичний аналізатор метаболічного профілю IVD, 

стаціонарний 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги UA-2022-10-12-003259-а 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  
1510000,00 грн. з ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося на 

основі аналізу загальнодоступної інформації у мережі Інтернет методом порівняння 

середньоринкових цін на аналогічні товари. У вартість товару мають бути включені всі 

послуги та витрати з транспортування (доставки), розвантаження/навантаження. 

Розмір бюджетного призначення: 1510000,00 грн з ПДВ. 

Джерело фінансування – кошти отримані за договорами про медичне обслуговування 

населення укладеними з НСЗУ. 

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.  

Термін постачання — з дати укладання договору по 31.12.2022.  

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості товару визначені з урахуванням 

реальних потреб установи та оптимального співвідношення ціни та якості. Технічні та якісні 

характеристики предмета закупівлі визначено з урахуванням діючих нормативно-правових 

актів, яким повинен відповідати даний вид товару. 

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та 

якісних характеристик предмета закупівлі: 

- Призначення: автоматичний аналізатор для проведення біохімічних та 

турбідиметричних досліджень; 

- Копія СЕ сертифікату/ЄС декларації відповідності на товар, що підтверджує 

відповідність товару вимогам, встановлених до нього загальнообов’язковими на 

території України нормами і правилами; 

- Відкрита реагентна система: можливість використання реагентів різних виробників; 

- Продуктивність аналізатора без ISE модуля: не менше 200 тестів на годину;  

- Можливість використання ISE модуля (опційно); 

- Тип зразків для ISE модуля: сироватка, плазма, сеча; 

- Визначення концентрації іонів за допомогою ISE модуля: Na+, K+, Cl-, (Li+ опційно); 

- Об’єм зразка для ISE модуля не більше: 100 мкл для сироватки або плазми та 200 мкл 

для сечі; 

- Типи аналізів: кінцева точка, кінетика,  диференційний метод, фіксований час, 

можливість проведення моно- та бі- реагентних вимірювань; 

- Оптична система на основі світлодіодів; 

- Не менше 8 вбудованих довжин хвиль: 340, 405, 505, 535, 560, 600, 635, 670 нм; 



- Можливість використовувати для аналізу типи зразків: сироватка, плазма, сеча, цільна 

кров, спиномозкова рідина, сім’яна рідина; 

- Мінімальний реакційний об’єм:  не більше 180 мкл; 

- Максимальний реакційний об’єм: не менше 400 мкл; 

- Кількість реакційних кювет: не менше 120; 

- Підтримання температури в реакційному роторі 37°С за допомогою елемента 

Пельтьє; 

- Наявність окремого змішувача реакційної суміші (міксера); 

- Реакційні кювети (ротор) багаторазового використання; 

- Наявність миючої станції для реакційних кювет (ротора); 

- Кількість наконечників в промивній установці: не менше 7-ми; 

- Тип води використовуваної в аналізаторі, не гірше: oчищена другого типу (NCCLS); 

- Кількість позицій для реагентів та зразків (проб): не менше 85; 

- Можливість використання первинних та педіатричних пробірок; 

- Об’єм дозування реагенту 1, не гірше: від 90 мкл до 300 мкл; 

- Об’єм дозування реагенту 2, не гірше: від 10 мкл до 100 мкл; 

- Об’єм дозування зразків (проб), не гірше: від 2 мкл до 40 мкл; 

- Коефіцієнт розведення проби не гірше ніж: від 1:2 до 1:200; 

- Наявність вбудованого незалежного холодильника для реагентів з діапазоном 

температур не гірше: від 6 до 11○С (при температурі кімнати 21○С); 

- Можливість використовувати типи пробірок: діаметр від 12 до 16 мм, висота від 70 до 

100 мм; 

- Можливість використання пляшечок для реагентів об’ємом на 20 мл та 60 мл; 

- Можливість проведення термінових проб пацієнтів – STAT- функція; 

- Маніпулятор-дозатор з функцією визначення згустку; 

- Маніпулятор-дозатор з функцією визначення рівня рідини; 

- Маніпулятор-дозатор з детектором вертикального зіткнення; 

- Можливість ідентифікації реагентів та зразків за штрих-кодом; 

- Фотометричний діапазон зчитування не гірше: від -0,2 А до 3,5 А; 

- Тип керування аналізатором: зовнішній персональний комп’ютер (опційно); 

- Мова меню: українська; 

- Контроль якості має включати: графіки Леві-Дженінгса та правила Вестгарда; 

- Можливість обміну інформацією з ЛІС; 

- Джерело живлення: від 115 до 230 В, 50 або 60 Гц; 

- Гарантійний термін на прилад не менше 12 місяців; 

- Запропоноване обладнання має бути новим та виготовленим не раніше 2022 року; 

- Можливість приймати участь у річній міжнародній щомісячній програмі з контролю 

якості від виробника обладнання (опційно); 

- Стартовий набір реагентів від виробника обладнання: не менше 10 методик; 

 

При поставці товару  повинні надаватися  супровідні документи, що підтверджують 

його  походження, якість, відповідність державним стандартам. При прийомі товару, 

обсяг  товару має  відповідати обсягу,  який зазначена у супровідних документах.  Приймання 

Товару за кількістю і якістю здійснюється представником замовника. 

 

 


